
Сводная схема расположения 
дефектов КРН «катушки» 
Ду1020х20 (контрольный образец 
№3 стенда КРН), выявленных в 
ходе 1-го этапа приемочных 
испытаний модуля ЭМА-НВ-КРН

1-ый этап приемочных испытаний опытного образца модуля ЭМА-НВ-КРН

Расстояние от заводского сварного шва, м

Продольный
сварной шов

Продольный
сварной шов

Угловая координата, град
(часы по ходу движения ВСД) Верхняя образующая

Результаты наружного контроля 
СУ «Леноргэнергогаз» (Протокол 
от 29.05.2007г.)

Результаты контроля ЭМА-модулем 
с наклонным вводом УЗ-импульса


